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Odpowiedzi na pytania z dnia 29.08.2013r. 

Część 2 binokular (mikroskop stereoskopowy)Czy zamawiający  

1.  Czy zamawiający dopuszcza mikroskop o większym faktorze zoom wynoszącym 12,5:1, w 

zakresie powiększeń przy obiektywie 1 x równym 8-100x i odległości roboczej 60 mm, 

zamiast zoom-u 10:1, zakresie powiększeń 6,3-63x i odległości roboczej 80 mm? 

Zamawiający dopuszcza. 

2. Czy zamawiający dopuszcza bardziej ergonomiczną , w urządzeniu o tak wysokim położeniu 

okularów, nasadkę dwuoczną o pochyleniu 20o, o większym polu widzenia wynoszącym 23 

mm, wyposażoną w uzyskujący obraz lepszej jakości w kamerze tubus pośredni i rozstawie 

okularów 55-75mm, zamiast nasadki o pochyleniu 30o, z fototubusem, polu widzenia 22mm i 

rozstawie okularów o powiększeniu 10x, polu widzenia 22mm, regulacją dioptryjną  -8/+5D i 

możliwości rozbudowy o okulary 15x, 20x i 30x? 

Zamawiający dopuszcza. 

3. Czy zamawiający dopuszcza okulary szeroko polarowe o powiększeniu 10X, z większym polem 

widzenia, wynoszącym 23mm, regulacją diopryjną + 5D i możliwością rozbudowy o okulary o 

powiększeniu 16x i 25x zamiast okularów o powiększeniu 10x, polu widzenia 22m, regulacją 

diopryjną -8/+5D i możliwością rozbudowy o okulary 15x, 20x, i 30x? 

Zamawiający dopuszcza. 

4. Czy zamawiający dopuszcza bazę mikroskopu do obserwacji w świetle przechodzącym z 

oświetleniem LED o dużo większej żywotności niż halogenowe oraz polu zamiast oświetlenia 

halogenowego z możliwością obserwacji w jasnym polu i oświetleniu skośnym? 

Zamawiający dopuszcza. 

 


